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1 Veiligheidsvoorschriften  
 
Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. 
Het apparaat mag alleen door gekwalificeerd personeel worden gebruikt en door personeel van 
PCE Instruments worden gerepareerd. Schade of letsel veroorzaakt door het niet in acht nemen 
van de handleiding zijn uitgesloten van onze aansprakelijkheid en worden niet gedekt door onze 
garantie. 
 

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt zoals beschreven in deze 
gebruiksaanwijzing. Bij ander gebruik kan dit leiden tot gevaarlijke situaties voor de 
gebruiker en schade aan de meter. 

• Het instrument mag alleen worden gebruikt als de omgevingsomstandigheden 
(temperatuur, relatieve vochtigheid, ...) binnen de in de technische specificaties 
aangegeven marges liggen. Stel het toestel niet bloot aan extreme temperaturen, direct 
zonlicht, extreme vochtigheid of vocht. 

• Stel het toestel niet bloot aan schokken of sterke trillingen. 

• De behuizing mag alleen worden geopend door gekwalificeerd personeel van PCE 
Instruments. 

• Gebruik het instrument nooit als uw handen nat zijn. 

• U mag geen technische wijzigingen aan het toestel aanbrengen. 

• Het apparaat mag alleen met een vochtige doek worden gereinigd. Gebruik alleen een 
pH-neutraal reinigingsmiddel, geen schuurmiddelen of oplosmiddelen. 

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt met accessoires van PCE Instruments of 
gelijkwaardig. 

• Controleer voor elk gebruik de behuizing op zichtbare beschadigingen. Als er 
beschadigingen zichtbaar zijn, mag u het toestel niet gebruiken. 

• Gebruik het instrument niet in een explosieve omgeving. 

• Het meetbereik zoals vermeld in de specificaties mag in geen geval worden 
overschreden. 

• Het niet in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen kan leiden tot schade aan het 
toestel en letsel bij de gebruiker. 

 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor drukfouten of andere fouten in deze handleiding. 
 
Wij wijzen uitdrukkelijk op onze algemene garantievoorwaarden die te vinden zijn in onze 
algemene gebruiksvoorwaarden. 
 
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met PCE Instruments.  
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2 Technische specificaties  
 
 

Graan Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid 

Tarwe 9 ... 38% 0.1% ± 0.5% 

Maïs 9 ... 39% 0.1% ± 0.5% 

Japonica-rijst 8.5 ... 40% 0.1% ± 0.5% 

Indische rijst 8.9 ... 30.4% 0.1% ± 0.5% 

Sojabonen 8.9 ... 33.4% 0.1% ± 0.5% 

Rijst 10.4 ... 26.4% 0.1% ± 0.5% 

Sorghum 8 ... 35% 0.1% ± 0.5% 

Koolzaad 6.4 ... 25.4% 0.1% ± 0.5% 

Gierst 9.4 ... 28.4% 0.1% ± 0.5% 

Pinda's 5.4 ... 18.9% 0.1% ± 0.5% 

Gerst 9.4 ... 26.4% 0.1% ± 0.5% 

Zonnebloempitten 7.9 ... 24.4% 0.1% ± 0.5% 

Koffiebonen 10 ... 30% 0.1% ± 0.5% 

Cacaobonen 4.5 ... 17% 0.1% ± 0.5% 

Sesam 6 ... 18% 0.1% ± 0.5% 

Lijnzaad 4.5 … 18.0% 0.1% ± 0.5% 

Amandelen 4.5 … 21.0 % 0.1% ± 0.5% 

Herhaalbaarheid 0.2% 

Instelbereik ± 9.9% 

Sample grootte ca. 65 ml 

Bedrijfstemperatuurbereik 0 ... 40°C / 32 ... 104°F 

Temperatuurcompensatie automatisch 

Stroomvoorziening 9V blokbatterij 

Automatische uitschakeling na 3 minuten 
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3 Apparaat beschrijving 
 
 
 
 

 
1 Afdekking 
2 Meet cup 
3 Display 
4 Bedieningsknoppen 
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4 Bedieningsinstructies  
 

1. Druk op de aan/uit-knop om de meter aan te zetten. 
2. Druk op de instelknop (set); de meter geeft nu "Select kind" en "Adjust moisture" weer. 
3. Druk nogmaals op set om "Select kind" te kiezen 
4. Gebruik de + en - toetsen om door het menu te navigeren 
5. Druk op set om het gewenste graantype te selecteren; de meter keert nu terug naar de 

meetmodus. 
Belangrijk! 

6. Vul de maatbeker voor de helft met graan. Schud de meter voorzichtig om de korrels 
te laten bezinken. Vul de maatbeker daarna tot de top. 

7. Druk het deksel tijdens de meting voorzichtig naar beneden om nauwkeurige resultaten 
te verkrijgen. Als de korrels na het omlaag drukken van het deksel verder bezinken, vul 
dan opnieuw tot de bovenkant en meet opnieuw. 

8. Verwijder het deksel en vervang de monsterkorrels door een nieuw monster. 
9. Als u na 2 of meer metingen op de instelknop drukt, wordt de gemiddelde waarde van 

de meetresultaten weergegeven. 
 
Met de + en - toetsen kan in de meetmodus de helderheid van het display worden aangepast. 
De meter zal "LOW" weergeven als de batterij bijna leeg is. 
 

5 Correctie van de vochtigheidswaarde  
 
Afhankelijk van de omgeving kan een graansoort een verschillende vochtigheidsgraad hebben. 
Dit kan voor elke graansoort afzonderlijk worden ingesteld. 

1. Druk op de set knop; de meter geeft nu "Select kind" en "Adjust moisture" weer. 
2. Druk nogmaals op set om "Select kind" te kiezen 
3. Gebruik de + of - toets om door het menu te navigeren 
4. Druk op set om het gewenste graantype te selecteren; de meter keert nu terug naar de 

meetmodus. 
5. Druk nogmaals op set, maar kies nu "Adjust moisture" 
6. Gebruik de toetsen + en - om de vochtigheidswaarde aan te passen. 
7. Houd de Set-toets ingedrukt om de waarde op te slaan en terug te keren naar de 

meetmodus. 
 

6 Onderhoud  
 

• Plaats de korrels en de meter vóór gebruik op dezelfde plaats en onder dezelfde 
temperatuur om de meetnauwkeurigheid te waarborgen. 

• Behandel de meter met zorg. 

• Zorg ervoor dat de batterij in goede staat is. Lekkage van de batterij kan schade aan 
de meter veroorzaken. 

• Gebruik het bijgeleverde borsteltje om de maatbeker na gebruik voorzichtig schoon te 
maken. 
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7 Garantie 
 
Onze garantievoorwaarden zijn te vinden in onze algemene voorwaarden, op onze website: 
https://www.pce-instruments.com/dutch/verkoopvoorwaarden  
 
 

8 Verwijdering en contact 
 
Voor de verwijdering van batterijen in de EU is de 2006/66 / EG richtlijn van het Europees 
Parlement van toepassing. Vanwege de vervuilende stoffen mogen batterijen niet als 
huishoudelijk afval worden afgevoerd. Ze moeten worden afgegeven bij inzamelpunten die voor 
dat doel zijn ontworpen. 
 
Om te voldoen aan de EU richtlijn 2012/19 / EU nemen we onze apparaten terug. De 
verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de klant. We hergebruiken ze of geven ze aan een 
recyclingbedrijf dat de apparaten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften weggooit. 
 
Voor landen buiten de EU moeten batterijen en apparaten worden afgevoerd in overeenstemming 
met uw lokale afvalregelgeving. 
 
Bij vragen over ons assortiment of het instrument kunt u contact opnemen met: 
 
PCE Brookhuis B.V.  
Institutenweg 15 
7521 PH Enschede 
The Netherlands 
 
Telefoon: +31 53 737 01 92   
Email: info@pcebenelux.nl  
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